
①	製造番号と使用期限表記を左側から右側へ変更
②	寸法単位表記の変更（m/m→mm）
③	「切口」表記と切口の位置を右側から左側に変更
④	封入している通気針の向き（現行品と反対向きになります。）

変更内容1

〈現行品〉 〈変更品〉

1

2

3

4

このたび、フィブリノゲンHT静注用1g「JB」に添付しております通気針（20G×32mm）に
つきまして、以下の通り変更いたしますのでご案内申し上げます。
　（※個装箱に「包装変更品」の表示は行いません。）

2025 年 4月

〔製造販売元〕

（裏面に続く）

フィブリノゲンHT静注用1g「JB」
『通気針』包装変更のご案内



該当製品の製造番号及び出荷予定時期２
製品名 製造番号 出荷予定時期

フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 J138FX 2025年5月

※		出荷予定時期は特約店への出荷時期になります。流通在庫状況によって、変更品がお手元に届く
時期が異なる場合があります。

一般社団法人	日本血液製剤機構	くすり相談室　フリーダイヤル：0120-853-560
受付時間：月曜～金曜日	9:00 ～ 17:30（祝日・機構休業日を除く）

基本理念 製造販売元

お問い合わせ先

善意と医療のかけ橋 私たちは善意の献血による血液製剤を通じ
高い倫理観と使命感をもって人びとの健康に貢献します
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フィブリノゲンHT静注用1g「JB」『通気針』包装変更のご案内

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


